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Objet : Ce mode opératoire a pour objet de définir la gestion des contrôles de qualité sur les lecteurs de 
glycémie.au laboratoire de biologie médicale du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise [GHPSO]. 
 

Secteur concerné : Cellule Qualité Laboratoire GHPSO 
Site de Creil : services de soins 
Site de Senlis : services de soins 
 

Destinataires : Cellule Qualité Laboratoire GHPSO 
Site de Creil : Biologiste, Cadre de Santé, Technicien de laboratoire médical  
Site de Senlis : Biologiste, Cadre de Santé, Technicien de laboratoire médical. 

 
Référence : 
 
 Exigences particulières concernant la qualité et la compétence, laboratoire d’analyses médicales, Norme NF 
EN ISO 15189  
 SH REF 02 : Recueil des exigences spécifiques pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale, 
Cofrac 
 Autres documents opposables du Cofrac 

 

1. REACTIFS UTILISES 

Solutions Accu-Check Performa en flacon : 2 niveaux 
Stabilité à température ambiante 3 mois après ouverture. 
Ecrire la date d’ouverture sur les flacons 

2. FREQUENCE DU CONTROLE : 

 
Autres cas nécessitant un contrôle : 
Avant d’utiliser le lecteur de glycémie pour la première fois 
A l’utilisation d’un nouveau lot de bandelettes ou nouvelle livraison 
 
Lorsque le résultat obtenu diffère du résultat attendu. 
 

3. PASSAGE  DES CONTROLES 
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4. TRACABILITE DES RESULTATS CQI: 

Les résultats sont reportés sur la feuille AB-D-365-FICHE DE LECTEUR DE GLYCEMIE qui se trouve dans le 
service avec le lecteur, les infermières doivent passer les contrôles tous les mois. 
 
Ces fiches sont conservées pendant toute la durée de vie du lecteur de glycémie + 3,5 ans. 
 
Passage des contrôles à chaque nouvelle livraison,remplir le tableau AB-D-363(classeur accucheck guide) 
 
5. REMPLACEMENT DES LECTEURS  HS 
 
Téléphoner au 0 800 27 26 93 (assistance accu-chek) avec les lecteurs HS, la personne  demande les 
numéros des lecteurs, la cause de la panne, elle nous envoie une boite et des étiquettes pour coller sur le 
lecteur hs, que l’on renvoie dans la boite chez roche afin qu’ il nous renvoie des nouveaux lecteurs.  
 
 
Quelques appareils (lecteurs) sont prêts (contrôlés) à être distribués dans les services, chaque lecteur a sa 
fiche de suivi, lors de la distribution noter sur la fiche le service et la date l. Remplir la feuille AB-D-383 suivi 
des accu check guide 

http://166.1.0.89/gesmessageweb/?pro_cle=2317&ref_ope=-1&action=voir&token=&type=approuve

